
Przygotowanie łóżka do montażu:
Usunąć plastikowe zaślepki po obu stronach
profilu wezgłowia.

Usunąć dwie śruby (po prawej i lewej stronie)
aby odpiąć panel wewnętrzny wezgłowia.

Nowe śruby mocujące maskownice
(dłuższe, 4 szt.) znajdują się wewnątrz
opakowania z maskownicami.

Dopasuj drewniane maskownice do
wezgłowia za pomocą haków (wewnątrz
maskownicy, po obu stronach) jak na
zdjęciu 4.

Dopasuj wezgłowie z maskownicami w taki
sposób, aby można było wkręcić śruby jak
na zdjęciu 5.

Zdjęcie pokazujące zamontowaną
maskownicę.


